GEBRAUCHSANWEISUNG

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf Ihres PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte wird seit 18 Jahren erfolgreich weltweit angewandt. PHALLOSAN® forte wird auf Rezept bereits von Krankenkassen
vergitet. Unser Team aus Urologen und Medizintechnikern entwickelte das aus unserer Sicht effekfivste und innovativste Produkt seiner Art, PHALLOSAN® forte.

Anwendungsgebiete:

PHALLOSAN® forte wird empfohlen fiir die Behandlung

» Penisvergrisserung-Penisverlingerung

» Angeborene,/erworbene Penisverkrimmung und Induratio penis plastica (IPP)
» Erektions- und Potenzstirung

» Postoperative Nachbehandlung aus Prostata-OP

» Schwellkdrpertraining des Penis in jedem Alter

Packungsinhalt:

1. Elastischer Gurt, der um die Taille gefishrt wird incl. Schaumstoff-Ring (A), in den der Penis bis
zur Basis eingefiihrt wird. Schiebeschnalle (B), mit der Sie den Gurt individuell in der Liinge
verstellen kannen und Adapter (C) am Gurt, der mit der Saugglockeneinheit verbunden wird.

2. 1) Saugglocke in der GroBe S mit PHALLOSAN® forte — S-Dichtmanschette
2. b) Saugglocke in der GroBe M mit PHALLOSAN® forte — M-Dichtmanschette
2. <) Saugglocke in der Grifle L mit PHALLOSAN® forte — L-Dichtmanschette und

montierte Zuggabel (3)

3. Tuggabel mit Zugfedereinrichtung zum Einstellen der Zugstiirke im Ampelsystem mit

Adapter fir den Gurt.

4. /5. Protektor-Kappen fiir die Eichel, um diese bei zu starker Zugeinstellung zu schiitzen.

6. Saugpumpe mit 3-Wegeventil
7. MeBschablone
Online-Gebrauchsanleitungs Guide

Gratis-Extras: Ein aus Samt bestehender Beutel fiir Reisen mit 4 extra Manschetten (1xS, 2xM, 1xL)
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Vorbereitung zur Anwendung:
1. Gurt

A B C

Breiten Sie bitte den orthopiidischen PHALLOSAN®

forte Gurt vor sich aus und stellen Sie ihn mit

der Schiebe-Schnalle (B) auf seine grifte

Liinge ein.

2. Auswahl der Saugglocke/
Dichtmanschette

Ermitteln Sie mit der beigefiigten Mefischo-

blone (7) Ihre passende Saugglockengrifie.

Ziehen Sie den nicht erigierten Penis vom

Korper weg und messen Sie am Penisschaft.

*

Die Glocke der Grofie L (2¢) ist mit der Dicht-
manschette Grife L (2¢) und der Zuggabel mit
Tugfedereinrichtung im Set bereits verbunden.

Sollten Sie eine andere Grofie bendtigen, entfer-
nen Sie die Zuggabel (3).

Nehmen Sie nun die fiir Sie passende Glocke und
adaptieren Sie diese mit der Saugpumpe, die-
se rostef nur in der Stellung mit dem Pleilsym-
bol (I) ein. Die geeignete Dichtmanschette (2)
wird Gber den Wulst der Glocke gestilpt und die
Tuggabel (3) wieder angebracht.
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Beim Anbnngen an die Glocke ist unbedingt zu
beachten, dass der Wulst der Glocke in die Nut
der Dichtmanschette am dicken Ende der Dicht-
manschette einrastet. Wird die Dichtmanschette
20 weit Giber den Wulst der Glocke gezogen, reifit
die Dichtmanschette.

Oben: Falsch, zu weit iber die Glocke ge-
stiilpt und nicht eingepudert!

Unten: Richtig, und eingepudert.

Beachten Sie, dass die Dichtmanschette nach
wenigen Tagen seine Beschichtung verliert. Sie
sollten deshalb Babypuder erwerben und die-
sen auf der duBeren Fliche der Dichtmanschet-
te anbringen. s bildet sich eine Schutzschicht,
die die Dichtmanschette vor Abrieb, Verkleben
und ZerreiBien schijtzt.

Klemmen Sie die Saugglocke zwischen Ihre
Knie. Rollen Sie die Dichtmanschette vor-
sichtig unter leichtem Zug 1 cm bis zum Saug-
Glockenrand und stilpen Sie dieses hinter

den Wulst der Glocke. Seien Sie bitte vorsich-
tig und beschidigen Sie die Dichtmanschet-
te nicht mit scharfen Fingemdgeln, oder dhn-
lichem. Uben Sie keinen starken Zug beim
Luriickrollen aus.

Besonderheiten der neven
PHALLOSAN® forte Dichtmanschette

Die PHALLOSAN® forte Dichtmanschetten be-
stehen aus medizinischem Silikon, somit sind
Reizungen oder allergische Reaktionen aus-
geschlossen. Diese Innovation biefet Ihnen
nicht nur einen besseren Komfort, die Dicht-
manschette schmiegt sich einzigartig an das
Glied an. Es ist an einer Stelle ca. 3 mm dick,
dort wird es an der Glocke angebracht, an der
dinnsten Stelle ist es 0,3 mm stark, um sich
am Penisschaft weich anzuschmiegen.

Die fiir Sie perfekte Saugglocke ist bereit fiir
den Einsatz!

3. Protektor-Kappe

Bitte entnehmen Sie die Protektor-Kappe
(4 oder 5), die fiir jede PenisgroBe passt. Zie-
hen Sie die Protektor-Kappe mit Daumen und
Finger beider Hiinde auseinander und stiilpen
diese iber die FEichel. Sie sollte dabei eng
anliegen.
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Wichtig ist, dass sich nach dem Anbringen der
Kappe maglichst wenig Luft an der Eichelspitze
befindet. Von Vorteil ist es, wenn man die
Protektor-Kappe am Penis im leicht erigierten

Tustand anlegt. Die Protektor-Kappe soll die
Eichel vor den Nebenwirkungen einer eventu-
ell zu starken Zugeinstellung schiitzen. Erfah-
rene Nutzer konnen auf die Protektor-Kappe
nach einigen Wochen auch verzichten.

Alle notwendigen Vorbereitungen zur Anwen-
dung sind nun abgeschlossen.

Anwendung:

1. Fihren sie nun den Penis mitsamt
Protektor-Kappe in die Saugglocke ein und
rollen Sie die Dichtmanschette vom Wulst
der Glocke Gber dem Penis ab.
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. Drehen Sie die grine Nase des Ventils an
der Saugpumpe (6) auf das Saug-Symbol
und betitigen Sie die Saugpumpe, indem
Sie diese mit dem Finger mehrmals eindri-
cken. Die Fichel wird dadurch noch weiter
in die Glocke gesaugt. Die Dichtmanschet-
te schmiegt sich sanft an den Penisschaft.

2
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. Stellen Sie jetzt die griine Nase des Ventils
an der Saugpumpe (6) auf das Schloss-
Symbol, um das Mikrovakuum aufrecht zu
erhalfen.

=

. Nehmen Sie nun den bereits vor sich aus-
gebreiteten Gurt und stilpen Sie den wei-
Ben Schaumstoffring (A) iber die gesam-
te Saugglockenvorrichtung bis dieser an der
Penisbasis anliegt.

wul

. Fiihren Sie nun das Gurtende um die Hifte
herum.

o~

. Drehen Sie die Spange der Zuggabel (3)
mit ihrem offenen Ende zum Krper hin und
verbinden Sie die beiden Osen (C).



7. Verstirken Sie die Gurtspannung  mit-
hilfe der Girtel-Schiebe-Schnalle (B), bis
Sie erkennen konnen, dass der Penis ge-
dehnt wird und das Ampelsystem Grin an-
zeigt. Achten Sie darauf, dass der Gurt in
der Leistenbeuge schriig nach oben ver-
[duft. Ziehen Sie den Gurt deshalb hinten
am Gesif nach oben in Richtung Taille. st
der Gurt in der Hihe der Gesiffalte ange-
bracht, erhéht sich beim Sitzen die Zug-
spannung, was nicht sein sollte.

8. Sie kdnnen nun wie gewohnt ihrem nor-
malen Alltag nachgehen oder PHALLOSAN®
forte auch nachts wihrend des Schlafs tro-
gen, da die Blutzirkulation zu keinem Zeit-
punkt eingeschrinkf ist.

Beenden der Anwendung

Nehmen Sie zuerst den Gurt ab und drehen Sie
die grine Markierungsnase des Ventils der
Saugpumpe auf das Pfeilsymbol. Das Vakuum
entweicht. Bitte ziehen Sie die Dichtmanschet-
te NICHT mit lhren Fingern auseinander, da
dieses sonst sofort reifien wird! Rollen Sie
bitte die Dichtmanschette vorsichtig in Rich-
tung Eichel zuriick und entfernen Sie die Saug-
glockenvorrichtung.

Technische Besonderheiten

Bitte bedenken Sie, duss es sich vereinfacht
dargestellt um eine Saugglocke mit Dichtung
handelt. Deshalb ist es nicht wichtig wie weit
die Dichtmanschette Gber den Penisschaft
reicht. Die Dichtmanschette ist nicht konstru-
iert, die Kraft auf den Penis zu Gbertragen. Die
Kraftisbertragung erfolgt einzig iber das sich in
der Glocke bildende Mikro-Vakuum.

Sollten Sie wihrend der Tragezeit bemerken,
dass das Vakuum etwas nachlisst und die Ei-
chel eventuell zu weit aus der Glocke gleitet,
kann das mehrere Ursachen haben. In jedem

Fall tritt Luft ein. Dies kann Gber den Penis-
schaft erfolgen, wenn die Intim-Behaarung
nicht sorgsam entfernt wurde, oder eine zu
weite Dichtmanschette gewdhlt wurde.

Entfernen Sie, soweit nétig, am Penis eventu-
elle Schamhaare. Dies kann durch Rasur, oder
durch eine milde Enthaarungscreme erfolgen.

Abhilfe

Drehen Sie die grine Markierungsnase des
Ventils der Saugpumpe vom Schloss-Symbol
weg zum Saugsymbol.

Saugen Sie die Eichel so wieder in die Glocke
und verschlieBen Sie das Ventil, indem Sie die
griine Markierungsnase wieder in Richtung
Schlosssymbol drehen.

Rutscht die Eichel immer noch aus der Glocke
ist die Ursache eindeutig in der zu weiten
Dichtmanschette zu finden.

Sie haben die Maglichkeit, diese individu-
ell auf Ihre GrofBe selbst einzustellen, um so-
mit hichste Effizienz zu erreichen. Wenn Sie
2.B. empfinden, dass die M-Glocke die richtige
GriBe hat, die Dichtmanschette aber zu groB
am Penisschaft ist, konnen Sie die S-Dicht-
manschette auf die M-Glocke setzen. Sie
konnen das gleiche mit der L-Glocke und der
M-Dichtmanschette machen.

Bitte in keinem Fall die S-Dichtmanschette auf
die L-Glocke setzen. Das Material wiirde reiffen.

Pflegeanleitung:

Die Dichtmanschette darf und soll von der
Glocke abgenommen werden und sollte aus
hygienischen Grinden mit Seife handwarm ge-
waschen werden.

Bewahren Sie die Dichtmanschette abgerollt
auf, bis Sie es wieder benutzen.

Bitte vergessen Sie nie, die Dichtmanschette
nach Gebrauch im abgerollten Zustand auBen
mit Babypuder einzustiuben.

Auch die Saugglocke sollte wie oben beschrieben
tiglich gereinigt werden. Entfernen Sie aber vor-
her die Saugpumpe, indem Sie die griine Markie-
rungsnase des Ventils der Saugpumpe in Richtung
des Doppelpfeils bewegen. Zichen Sie Saug-
pumpe vorsichtig aus der Saugglocke heraus. Die
Saugpumpe darf nicht mit Wasser oder Fett in Be-
rishrung kommen, da die empfindlichen Ventile
ansonsten nicht mehr einwandfrei funktionieren.

Stufenplan zum exakten Anpassen
der Zugstirke des Gurtes auf das
Bindegewebe des Penis:

Vorwort:

Das Bindegewebe des Korpers ist abhingig von
der jeweiligen Erbanlage. Wir entwickelten
deshalb eine Ampelkonstruktion, die es Ihnen
ermaglicht, die Gurtspannung auf hr Bindege-
webe exakt anzupassen. Achten Sie in jedem
Fall darauf, die Zugstirke Anfangs im unteren
griinen Bereich zu halten. So erzielen Sie die
optimalen Ergebnisse einer PenisvergriBerung
in Lange und Umfang ohne Nebenwirkungen.

1. Tag

Stellen Sie die Zugspannung nur im unferen gri-
nen Bereich ein und tragen Sie PHALLOSAN®
bitte nur 1 Stunde. Entfernen Sie den Gurt
und drehen Sie die grine Markierungsnase des
Ventils der Saugpumpe in Richtung des Pfeil-
symbols. Das Vakuum entweicht.

Rollen Sie bitte die Dichtmanschette vorsichtig
in Richtung Eichel zuriick und entfernen Sie die
Saugglockenvorrichtung.

Begutachten Sie nun den Bereich am Penis,
der zwischen der Offnung der Harnrohre und
dem Bindchen der Vorhaut (Frenulum) an der
Unterseite der Eichel ist. Dieser Bereich ist die
empfindlichste Gewebestelle am Penis. Hat
sich diese Stelle rotlich gefiirbt oder ist die-
se angeschwollen, war die Zugspannung des
Gurtes zu stark. Beenden Sie die Anwendung
an diesem Tag. Sollten Sie Veriinderungen am
Penis festgestellt haben, beginnen Sie erst
wieder, wenn sich dies zuriickgebildet hat.

2. Tag bis zum 8. Tag

Konnten Sie PHALLOSAN® forte am Vortag tra-
gen ohne dass es zu Verfiirbung oder Schwel-
lung an der beschriebenen Stelle kam, kénnen
Sie PHALLOSAN® eine Stunde ldnger tragen.

Verldnger Sie die Tragezeit jeden Tag um eine

Stunde. Nach 8 Tagen ist die Eingewdhnung
abgeschlossen.

PHALLOSAN® kann nach der Eingewdhnungs-
phase auch nachts getragen werden. Sie wer-
den bemerken, dass an den beiden Symbo-
len fir das Pumpen und VerschlieBen fuhlbare
Noppen angebracht sind, um ein Pumpen oder
VerschlieBen auch ohne Sichtkontakt zu er-
maglichen. Die Dichtmanschette dehnt sich bei
einer nichtlichen Erektion, die Durchblutung
wird nicht beeintrichtigt, sie wird verbessert.

Sie werden PHALLOSAN® forte begeistert tra-
gen, der Penis kann in wenigen Wochen mess-
bar linger werden und an Umfang zunehmen.
Sie werden positive Nebenwirkungen, wie str-
keren sexuellen Antrieb und Lust empfinden.

Anwendungsdaver

PHALLOSAN® sollte tiiglich 8—10 Std., 6 Tage
die Woche getragen werden, jederzeit aber
auch linger!

Nebenwirkungen/VorsichtsmaBnahmen
Die Anwendung von PHALLOSAN® forte erfolgt
auf eigene Gefahr, ist jedoch bei Einhaltung
der Gebrauchsanweisung unbedenklich. Es soll
te jedoch, gerade in den ersten Anwendungs-
wochen, kein zu starker Zug auf den Penis aus-
geiibt werden.

Treten Schwellungen und/oder Bldschen an
der Vorhaut oder an der Eichel auf, ist die
Gurtspannung zu stark eingestellt. Pausieren
Sie unbedingt, bis die Schwellung bzw. die
Blischen abgeheilt sind. Stellen Sie den Zug
anschlieBend etwas leichter ein. Haben Sie bit-
te Geduld, das Verfahren ist im Anwendungs-
erfolg vergleichbar mit einer Kieferregulierung.
Die Kontinuitit der Dehnung, nicht allein die
Lugstiirke ist der Garant des Erfolgs!

Bisweilen verspiiren Sie am Penisschaft einen
Druckschmerz, dieser kann daraus resultieren,
dass das wulstige Ende der Dichtmanschette
auf dem Silikonschaum-Ring aufliegt und so
Schmerz auslost.

Abhilfe:

Rollen Sie dos Ende der Dichtmanschette
etwas vom Silikonschaum-Ring zuriick, ein
Druckschmerz wird nicht mehr auftreten.

Sie kdnnen auch die Zugspannung des Gur-
tes Gber den Korper verteilen, um Spannung
von der Penishasis zu reduzieren. Umfassen
Sie den Gurt im Bereich der Verbindung an der
Saugglocke und fihren Sie die Zugspannung

um den Koper herum zur Entlastung der Penis-
basis. Es klingt kompliziert, ist es aber nicht,
die Zugspannung verteilt sich nun Gber dem
gesamten Bereich des Gurtes.

Unter folgenden Umstinden sollten
Sie PHALLOSAN® forte nicht tragen:
Nach Alkoholgenuss, nach Einnahme von
Drogen sowie schmerzstillenden  Mediko-
menten, Schlaf- und  Beruhigungsmitteln,
da hiervon das natiirliche  Schmerzempfin-
den beeintriichtigt sein kann und Sie even-
tuell auf Schmerzen nicht zeitnah reagie-
ren wiirden. Vermeiden Sie die Benutzung
von PHALLOSAN® forte bei Infektionen oder
offenen Wunden am Penis.

Wie messe ich exakt den Lingenzu-
wachs des Penis?

Verwenden Sie bitte einen Zollstock. Ein Maf-
band ist nicht geeignet. Halten Sie den Penis
im nicht erigierten Zustand gerade vom Kérper
weg (90 Grad). Legen Sie den Zollstock von
oben betrachtet seitlich am Penis an. Driicken
Sie den Zollstock gegen das Schambein.
Wichtig

Ermitteln Sie zu Beginn der Anwendung Ihr ge-
naves Kérpergewicht ohne Kleidung. Bei einer
eventuellen Gewichtszunahme bildet sich be-
sonders im Schambereich der Infimbehaarung
um den Penis eine Fettschicht. Diese Fett-
schicht verkiirzt die Distanz von der Penisspit-
ze zum Schambein und verfiilscht (verkiirzt)
das Ergebnis. Mediziner bezeichnen diese als
Fettschiirze.

Nachbestellungen

Alle Teile von PHALLOSAN® forte kdnnen
einzeln bei uns nachbestellt werden. Soll
ten Sie weitere Fragen oder Anregungen ha-
ben, stehen Ihnen unsere Experten jederzeit
zu den normalen Telefongebiihren kostenfrei
zur Verfiigung.

Technische Anderungen jederzeit vorbehalten,
die wir auch im Internet unter

www.phallosan.at, www.phallosan.de,
www.phallosan-info.ch

verdffentlichen.

Kontakt:.

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swisssana.com

Fir noch mehr Informationen:
www.phallosan.info

[hr PHALLOSAN® forte Team



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollstdndig vor Gebrauch des Produkts.
WARNUNG: Beachten Sie folgende Hinweise zur Sicherheit.

Das Gerdit darf nicht beim Wasserlassen, bei sportlichen Akiivitéiten, beim
Ceschlechtsverkehr oder anderen anstrengenden kérperlichen Aktivitcten
getragen werden.

Es sollie auch nicht nach dem Konsum von Alkohol oder der Einnahme von
Schmerz oder Rauschmitteln gefragen werden. Ebenso nicht bei:

* \Wunden oder entzindeten Stellen am Penis oder an anderen Korperstellen, die
mit dem PhallosanGirtel in Berthrung kommen,

® Schmerz, Taubheitsgefuhl oder \Verférbung an der Eichel,

® anderen unerwiinschten Reakfionen. Tritt ein solcher Fall auf, muss das Geréit
ungehend gelockert und entfernt werden.

Bei Verletzungen am Penis darf das Gerdt erst dann gefragen werden, wenn
diese vollsiindig verheilt sind.

Tragen Sie PHALLOSAN forte nach einer Operation erst, wenn lhr Azt dies
genehmigt hat.

Verwenden Sie PHALLOSAN forte nicht, wenn Sie unter Venenproblemen oder
Bindegewebsschwiiche leiden.

Verwenden Sie das Cerdit nicht bei jeglicher At von Piercing im Genitolbereich.
Das Gerdit darf nicht in Bereichen mit erhhter Absturzgefohr gefragen werden.

Besondere Vorsicht ist beim Treppensteigen oder beim Gehen auf rutschigem
Untergrund geboten.

Das Gerdit darf nicht beim Umgang mit Maschinen, Kraffahrzeugen oder
heifen Gegensiénden sowie beim Radfohren oder Kochen gefragen werden.

Verwenden Sie beim Tragen,/Benutzen des Gerdes keine Cremes, Vaseline oder
andere feuchtigkeitsspendende Substanzen.

Verwenden Sie das Geréit nur so, wie in diesem Handbuch beschrieben.
Verwenden Sie ausschlieBBlich die mitgelieferien Materialien. VWenden Sie keine
anderen Tragetechniken an, als die in diesem Handbuch beschriebenen.

Wir Ubermehmen keine Verantwortung oder Haftung fur Schéden, die
durch die Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen resultieren, die
Uber diese Website erworben wurden. Dies gilt fur alle direkten oder in-
direkten Schéden, Begleit- oder Folgeschédden (einschlieflich, aber nicht
ausschlieflich, Schéden und Verluste durch Geschéftsausfall, entgangen-
em Gewinn, Unterbrechung oder dergleichen). Bei Fragen zu den hier
aufgefUhrten Nutzungsbedingungen, kénnen Sie sich jederzeit an uns
wenden.

forte



Danke, dass Sie sich fir PHALLOSAN® forte entschieden haben /

Thank you for purchasing PHALLOSAN® forte!

Holen Sie sich die PHALLOSAN® forte App gratis /
Get PHALLOSAN® forte App for free:

[m] 3% [w]  Scannen Sie den QR-Code mif Ihrem Smortphone oder Tablet
: Arre,  Um die App herunterzuloden.
[w]: Scan the QR code with your smariphone or tablet to download the app.

Wir sind auch auf / Follow us on:
Instagram — Dr.Phollosan
B3 Focebook — Phallosan

Im Teamwork funktioniert es einfach besser:
Jetzt NEU der PHALLOSAN plus+.

It just works better in teamwork: now the NEW PHALLOSAN plus+.

Get your personal
Training Plan for
smartphone and tablet

start traini

L Download on the GETIT ON
W App Store P Google play




